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POUZITI
WASH SOLUTION se pouziva k myti kyvet biochemickych analyzatorit ADVIA.

PRINCIP METODY

Program myti analyzatoru ADVIA zajisti kvalitni myti vSech kyvet analyzatoru.

Uzivatel analyzatoru si zvoli mezi tfemi programy myti a to WASH1, WASH2 nebo WASHS.
K myti kyvet analyzator ADVIA pouziva WASH SOLUTION.

SLOZENI WASH SOLUTION
WASH SOLUTION 1 x 1000 ml
Hydroxid sodny 900 mmol/l

PRIPRAVA CINIDEL
WASH SOLUTION je piipraven k piimému pouziti a je pii teploté 2 — 25 °C stabilni

az do doby exspirace.

POSTUP MYTi ANALYZATORU ADVIA
Postup myti analyzatoru ADVIA se provadi podle pracovniho navodu pfiislusného
analyzatoru tj. ADVIA 1200, ADVIA 1650.

ZAJISTENI KVALITY PRIPRAVKU
WASH SOLUTION je vyroben ve shod¢ se Standardnim operacnim postupem

MO04/2003. Vystupni kontrola vyrobku je provadéna podle vyse uvedeného SOP.
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